
ハイストロン N-８２０S 

消耗品交換手順書 

 
① 殺菌灯の交換方法 

・作業時には、必ず本体の電源を抜いて行って下さい。 

・ゴム足４個の内の A、B とネジ C、D を外します。 

・殺菌灯交換カバーを静かに引き出します。 

・殺菌灯を９０度回転させソケットから取り外します 

・新しい殺菌灯（GL‐４）をソケットに差し込み９０度回転させロックします。 

・同様に殺菌灯交換カバーを元に戻し、ネジ及びゴム足を固定し完了です。 

 

 

☆殺菌灯（GL‐４）の定格寿命は、3000 時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 前面遮蔽シリコンゴムの交換方法 
・作業時には、必ず本体の電源を抜いて行って下さい。 

・前面入り口金具を止めているネジ３本を取り外します。 

・前面入り口金具をはずし前面遮蔽シリコンゴムを取り外し新しいゴムに交換します。 

・同様にネジ３本で入り口金具を取り付け、完了です。 

  

 

 

 

 

 

 


